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HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUIM BROCHADO! PRONTO ATENDIMENTO DOMINGOS GOMES DANTAS

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA AQUISIGAO

Aquisigio de materiais sendo (kits de
canulagdo arterial radial para monitorizagao
invasiva da pressdo arterial, kit cateter
eletrodo para marcapasso transvenoso
temporario + bainha introdutéria e transdutor
descartavel de PAIl - RJ11} para atender as
necessidades da Unidade de Terapia Intensiva-
UTl, do Hospital Municipal Dr. Joaguim
Brochado/Pronto  Atendimenio  Domingos
Gomes Dantas, conforme descrito neste termo
de referéncia.

1.1, Este termo de referéncia tem como objetivo estabelecer as orientagdes necessarias e as

condigbes minimas para a aquisicdo de materiais sendo (kits de canulagdo arterial radial para

monitorizagao invasiva da pressao arterial, kit cateter eletrodo para marcapasso transvenoso temporario +
hainha introdutoria e transdutor descartavel de PAI - RJ11) sendo adquiridos, para atender as
necessidades da Unidade de Terapia Intensiva-UTI, do Hospital Municipai Dr. Joaquim Brochado/Pronto

Atendimento Domingos Gomes Dantas nos termos da tabela abaixo, conforme condicBes e exigéncias

estabelecidas neste instrumento:

ftem

Descrigio

aQrp

Valor Médio
Unitario

Valor Medio Total

01

DE KITS DE CANULACAO ARTERIAL RADIAL PARA
MONITORIZACAO INVASIVA DA PRESSAQ ARTERIAL

Tipo: Descartdvel, uso dnico; Tamanho: 20-22G / 80-160 mm;
Capilar @ (mm): 0,87- 1,08; Capllar comprimento {mm); 80-160;
Agulha @ (G) : 22-20; Agulha comprimente {mm]): 50-70; Fio guia
para pungio em seldinger comprimento (mm}: 35-45; Registro

ANVISA: Obrigatario para garantir conformidade regulatoria.

300 un.

RS 398,605

KIT CATETER ELETRODOQ PARA MARCAPASS0 TRANSVENOSO
TEMPORARIO + BAINHA INTRODUTORIA

Tipo: Kit Cateter eletrodo para marcapasso transvenoso
temporario + Bainha intredutdris; Configuragaio: Bipolar, curvado;
Tamanho: 5 Fr; Comprimenta: 100 cm a 125 cm;Eletrodeos distais
em platina/iridio;Compativel com geradores externos de
marcapasso tempordrio;lsclamente do  eletrodo: Silicone ou
polisretano;Conectores padrdo internacional para marcapassc
externo; Corpo radiopace com marcadores visivels em
fluoroscopia; Bainha com Vilvula hemostatica para prevengio de
sangramentos;Bainha com Mandril rigido para insergdo;Bainha

com Extensdo lateral com conexdc Luer Lock; Registro ANVISA:
s — SR

Rua Virgilio Justiniano Ribeiro, o 1.585
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15 un.

RS 1.833,75

R$ 119.581,50

—

RS 27.506,25
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03 300 un. RS 188,00 R$ 56.400,00
| TRANSDUTOR DESCARTAVEL DE PAI - RJ11

Tipo: Descartavel, uso Unico;Conector: RI11, compativel com cabo

disponivel para o menitor COMEN STAR 8000F;Protecdo: Cupula |
| |

contra respingos; Torneita do zero e Flush: Dispaositivo de infusdo

continua de 3 ml/h, com acionamente vertical,Equipo de soro: |

Macrogotas com filtro e conecter lLuer Lock;Linhas de‘

pressdo:48” {aprox. 122 ¢cm) — linha longa;12” {aprox. 30 em) —

linha curta;Torneira valvulada: Permite acesso sem agulhas, |

reduzindo risco de infecgdo;Faixa de medigio: -50 a +300 mmHg;

Precisdo: 1 mmHg ou 2%, o que for maior; Registro ANVISA:

Obrigatério para garantir conformidade regulatoria,

| valar Médio Total

| . Rs203.487,75

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA AQUISIGAO:

21. Justifica-se a necessidade, pois, com a aquisigio desses materiais (kits de canulagéo
arterial radial para monitorizagao invasiva da pressao arterial, kit cateter eletrodo para marcapasso
transvenoso tempordrio + bainha introdutéria e transdutor descartavel de PAl - RJ11), buscase a
melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes internados da UTI. Sendo a aquisicéo dos Kits de
canulagdo arterial radial para monitorizagéo invasiva da pressdo arterial, para o monitoramento continuo
da pressdo arterial em pacientes criticos e a coleta seriada de gasometria arterial e oufros exames
laboratoriais.

22. Quanto a aquisicho de cateteres, eletrodos e bainhas introdutoras para marcapasso
temporario & justificada pelos seguintes pontos: suporte emergencial em casos de bradiarritmias graves e
blogueios atrioventriculares de alfo grau; garantia de suporte hemodinamico durante procedimentos de
alto risco cardiovascular: atender a crescente demanda de procedimentos de estimulacdo cardiaca
temporaria na UT| e Pronto-Socorro; conformidade com normas técnicas e regulatdrias de seguranga e
biosseguranga da ANVISA e SES/MG.

2.3. No que se refere a aquisigio dos transdutores de PA, eles sdo utilizados para medigao
continua e precisa da pressdo arterial invasiva, sendo indispensaveis para pacientes criticos. A
necessidade do uso justifica-se pelos seguintes pontos: monitoramento continuo da presséo arteriai em
pacientes instaveis; auxilio na administragéo de drogas vasoativas, hemoderivados e fluidos; redugdo da
variabilidade nas medicdes e maior confiabilidade dos dados clinicos; compatibilidade com o monitor
COMEN STAR 8000F, os Gnicos com suporte de PAI na UT! e adequag#o a Resolugao RESOLUGCAO Ne
7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010 Art. 58, XXI.

2.4, Por vezes a canulagdo da artéria radial € um procedimento complicado pela anatomia do
paciente, destacando alguns pontos de necessidade: canulagdo da artéria radial em pacientes criticos,
anasarcados (inchados), obesos, ou vasculopatas gue somam a maior parcela dos pacientes intemnados
Rua Yirgilio Justiniano Ribeiro, n* 1.585
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el wiapia intensiva; evitar pungGes2dasFatienas feronais' os guais aumentam de sobremaneira as

complicagbes associadas a pungéo, como hemorragias de dificil controle, embalizagZo distal ou proximal
do membro puncionado, amputagac do membro inferior puncionado.

25 Para tanto, a Administracdo preocupa-se em realizar um procedimento aquisitivo com a
melhor relagdo custo-beneficio com a estipulagéo de critérios de afericio da qualidade conforme as
especificagdes adiante retratadas.

2.6, Destacamos ainda que, conforme tode o procedimento aguisitivo, foi realizado cotagbes de

mercado junto a empresas dos respectivos segmentos.

3. DESCRICAO DA SONLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. Foi constatado que a Unica solugéo possivel & a aquisiggo de (kits de canulago arterial
radial para monitorizag&o invasiva da presséo arterial, kit cateter eletrodo para marcapasso transvenoso
temporario + bainha introdutoria e transdutor descartavel de PAI - RJ11) para atender as necessidades da
Unidade de Terapia Intensiva-UTI, do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado/Pronto Atendimento
Domingos Gomes Dantas. Sendo a aquisicio desses materiais o procedimento mais viavel para

Administragao Plblica.

3.2. A aquisicéo dos kits de canulagao arterial radial para monitorizacdo invasiva da pressao
arerial trara beneficios essenciais para o monitoramento hemodindmico hospitalar, incluindo a
monitorizagdo continua e precisa da presséo arterial invasiva; maior seguranga para pacientes criticos,

reduzindo o risco de infecgdo e falhas nas medigdes.

3.3. Quanto a aquisigdo dos cateteres, eletrodos e bainhas permitirdo o atendimento imediato a
nacientes eriticos com bloqueios cardiacos e bradicardias refratarias; integragdo com os equipamentos ja

existentes na UTI/HMU, sem a necessidade de adaptagdes.

3.4, No que se refere & aquisicAo dos transdutores descartaveis de PAl trara beneficios
essenciais para o monitoramento hemodinamico hospitalar, incluindo a monitorizagéo continua e precisa
da pressao arterial invasiva; integragao total com o monitor COMEN STAR 8000F da UTI/HMU, os Unicos
que possuem entrada para PAI, garantindo confiabilidade das mediges; maicr seguranga para pacientes

criticos, reduzindo o risco de infecg@o e falhas nas medigdes.

3.5. Todos os materiais deverdo estar em conformidade com normas regulatorias (ANVISA e
SES), garantindo padres elevados de qualidade. E em conformidade com a RESOLUGAQO N° 7, DE 24
DE FEVEREIRO DE 2010 Art. 58, XXI.
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4.1. A aquisicBo de materiais, sendo (kits de canulacéo arterial radial para monitorizagédo
invasiva da presséo arterial, kit cateter eletrodo para marcapasso transvenoso temporario + bainha
introdutéria e transdutor descartavel de PAI - RJ11), se faz necessario para dar continuidade aos

servicos prestados na UTI do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado/ Pronto Atendimento Domingos

(Gomes Dantas.

4.2. A aquisicdo deve incluir transdutores compativeis com a linha COMEN, garantindo

adequacao ao sistema hospitalar e &s normas de seguranca sanitaria.

5. MODELOC DE EXECUGAQ DO OBJETO

Condigoes de Entrega

51. O prazo de entrega dos materiais sendo (kits de canulagdo arterial radial para
monitorizag&o invasiva da pressé&o arterial, kit cateter gletrodo para marcapasso fransvenoso temporario +
hainha introdutdria e transdutor descartavel de PAIl - RJ11) serdo de forma imediata, sendo prazo

maximo de 20 dias, contados a partir da ciéncia do fornecedor ao empenho, sendo os materiais

entregues em remessa unica.
5.2. Os bens deverdo ser entregues no seguinte enderego: Rua Virgilio Justiniano Ribeiro, n°

1585, Bairro: Barroca, CEP: 38.616-068 em Unai/MG.

Garantia, manutengao e assisténcia técnica
5.3. O prazo de garantia € de no minimo 90 dias, contado a partir do aceite definitivo dos

equipamentos/materiais.

54, Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta

clausula, o fornecedor devera complementar a garantia do bem ofertado pelo perioda restante.

55. A garantia sera prestada com vistas a manter 0s materiaisfacesstrios fornecidos em
perfeitas condigGes de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o Contratante. Incluindo as visitas
técnicas e deslocamento de equipe técnica para realizagéo de possiveis manutengdes e substituigbes de

pecas e de acessorios.

5.6. As pegas e 0s acessorios que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéneia da
garantia deveréo ser subslituidas por outras novas, de primeirc uso, e originais, que apresentem padroes
de qualidade e desempenho iguais ou superiores a0s das pegas utilizadas na fabricagdo do equipamento/

materiais.
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5.7. Uma vez notificado, o BoitratsdaiRomesedonrealizard a reparagéo ou substituigao dos bens
que apresentarem vicio ou defeito no prazo de 03 (frés) dias, contados a partir da data de retirada do

equipamento das dependéncias da Administragéio pelo Contratado/Fornecedor ou pela assisténcia

técnica autorizada,

5.8. O prazo indicado no subitem antetior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma

(nica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada do Contratado/Fomecedor, aceita

pelo Contratante.

5.9. A garantia contra quaisquer defeito de instalagdo e fabricagao, efou fadiga do material
empregado, incluindo substituigo do produto, pecas, acessorios e mecanismos nas condigbes dos
respectivos fabricantes, devendo a empresa fornecedora substitui-los, por sua conta e no prazo vigente
da garantia, os que forem considerados inadequados as especificagdes, ou que tenham sofrido danos ou

avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular e adequado.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequiéncias de sua

inexecugéo total ou parcial.

6.2. A empresa contratada/fomecedora se compromete a entregar 0s materiais de informatica,

conforme descritos neste termo de referéncia.

. 6.3. A execugio do contrato devera ser acompanhada pela gestora do contrato a senhora de
Eliane Pereira Baia Marques matricula n® 100122, pela fiscal administrativa do contratc a senhora
Cristiane Santana Gongalves matricula n® 118243 e pela fiscal técnica do contrato 8 senhora Ranielle

Cristina Gongalves Durdes matricula n® 143458.

6.4, Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do confrato emitira
notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, ou entrega dos materiais determinando praze para

a corre¢ao efou substituigao.

6.5. O fiscal tacnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que
demandar decisdc ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas

necessarias e saneadoras, se for 0 caso.

6.6. No caso de ocorréncias que passam inviabilizar a execugdo do contrato nas dalas

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato

Fua Virgilio Justiniane Ribeito, n® 1.585
Barroca - Unai/MG — CEP 38.616.068
Telefone (38) 3677-5070
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awiuia lempestivamente na soluga® @b Brabiema, téﬁériandé ao gestor do contrato para que lome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

5.8. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelo fiscal do contrato, e de todas

as ocorréncias relacionadas & aquisigdo dos materiais.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto
7.1. Os bens {(kits de canulagdo arterial radial para monitorizagao invasiva da pressdo arterial, kit
cateter eletrodo para marcapasso transvenoso temporario + bainha introdutdria e transdutor descartavel
de PAl - RJ11) serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo {a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagéo do contrato, para efeito de posterior verificagao de sua conformidade com as especificagbes

constantes no Termo de Referéncia e na proposta

7.2. Os bens (kits de canulagdo arterial radial para monitorizagdo invasiva da presséo arterial, kit
caleter eletrodo para marcapasso transvenoso temporario + bainha introdutoria e transdutor descartavel
de PAl - RJ11) poderdo ser rejeitados, no tedo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,
quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referdéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 03 (trés) dias, a contar da nofificagéo da contratada, &s suas

custas, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.

7.3. O recebimento definifivo ocorrera no prazo de 01 dia util, a contar do recebimento da nota

fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragdo, apos a verificagao da qualidade e

quantidade do material e conseqgiiente aceitagao mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma

justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de difigéncias para a aferigdo do atendimento

das exigéncias contratuais.

75 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto & dimenso, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se

empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug@o do objeto, para

efeito de liquidagdo e pagamento,

7.6. O prazo para a solugao, pelo contratadoffornecedor, de inconsisténcias na execugdo do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a analise prévia a liquidagao de despesa, ndo serd computado para os fins do

recehimento definitivo.
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7.7. O recebimento provisdria di definitivcndp &xcluiré a responsabilidade civil pela solidez e

pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizaggo de procedimento de LICITACAOQ, na
modalidade PREGAOQ, sab a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR

PRECO.
Exigéncias de habilitagao
8.2. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
¢ Habilitagéo juridica;
e Habilitagéo fiscal, social e trabathista;

¢ Qualificagdo Econdmico-Financeira

9, ESTIMATIVAS DO VALOR DA AQUISICAQ

4.1 O custo estimado da aquisigdo de materiais sendo (kits de canulagao arterial radial para

~e

monitorizagao invasiva da pressao arterial, kit cateter eletrodo para marcapasso transvenoso temporario +
bainha introdutdria e transdutor descartavel de PAI - RJ11) possui carater sigiloso e sera fomado publico

apenas e imediatamente apds o julgamento das propostas.

10. ADEQUACAC ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente aquisigdo correrae a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento do Municipio de Unai/MG.

10.2. A aquisicio dos materiais de consumo para @ UTI/HMU serd atendida pela seguinte

dotag&o: 02.06.01.10.302.2064.2437 3.3.90.30, ficha n° 706 e fonte n® 1.621.

Unai- MG, 15 de abril de 2025.
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